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EDITAL MODIFICATIVO 
 

 

 

 
AO 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 035/2023 

 

 

 

O Exmo Senhor Marcelo de Souza Pécchio, Prefeito 

Municipal, torna público a todos os interessados, que 

procedeu alterações no edital de licitação em epígrafe. 

Desta forma TORNA PÚBLICA a edição do presente Edital 

Modificativo, que visa alterações daquele texto original, 

conforme segue: 

 

 

 

A) – CLÁUSULA I = DAS ALTERAÇÕES NO EDITAL: 

 

(...) 

 

 

PREÂMBULO 

 

 

EDITAL Nº 042/2023 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 035/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2023 

TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/07/2023 às 09h00min 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS 

REAGENTES E LANCETAS. 

 

 

(...) 

 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na data de 12 (doze) 

de julho de 2023, as 09h00min, na sede da Prefeitura Municipal, sito à 

Rua General Marcondes Salgado, nº 332, Quatá (SP), e será conduzida pelo 

Pregoeiro com auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo 

em epígrafe. 

 

 

(...) 

 

B) – CLÁUSULA II – DAS ALTERAÇÕES DO ANEXO I DO 
EDITAL 
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ITEM CODIGO UN QDE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO MARCA VALOR  

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

01 600.001.050 CX 2000 LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL 
INSUMO DE DIABETES. 
 
LANCETA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PARA 

PUNÇÃO NA POLPA DIGITAL ATRAVÉS DE 
LANCETADOR, CONFECCIONADA EM AÇO 
INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO 
FIRMEMENTE EM CORPO COM BASE DE 

POLÍMERO PLÁSTICO OU OUTRO 
MATERIAL COMPATÍVEL, COM TAMPA 

PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO E QUE 
PROTEJA A LANCETA APÓS O USO 
(OBTENÇÃO DE AMOSTRA DE SANGUE). 
EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA 
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O 
MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, 
TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE 

IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, 
DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE 
VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E 
PROCEDÊNCIA. CAIXA COM 100 UND. 
OBS.: O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 
DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA 
DATA DE ENTREGA.  O VENCEDOR DESTE 

ÍTEM DEVE CEDER EM DOAÇÃO ATÉ 200, 
MAIS 25% SE NECESSÁRIO DE CANETAS 
LANCETADORAS COMPATÍVEIS COM AS 
LANCETAS LICITADAS. 

   

02 600.001.690 CX 2500 TIRAS REAGENTES 

PARA MEDICAO DE GLICEMIA, COM 
QUIMICA ENZIMATICA QUE NÃO 
INTERFIRA NO RESULTADO PARA QUEM 
FAZ USO DE ANTITERMICOS E 
ANALGESICOS, METODO ATRAVES DE 
LEITURA FOTOMETRICA OU 
AMPEROMETRICA, COM FAIXA DE 

MEDICAO DE 20 A 600MG/DL. ACEITANDO 
VALORES MENORES QUE 20MG/DL E 
MAIORES QUE 600MG/DL, E QUE PERMITA 
A LEITURA DE QUALQUER TIPO DE 

AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, 
ARTERIAL, NEONATAL, VOLUME DE 
AMOSTRA ATÉ 2 MICROLITROS, 

DETECCAO DE AMOSTRA INSUFICIENTE 
COM POSSIBILIDADE DE 
COMPLEMENTACAO EM TEMPO HABIL 
(SEGUNDA GOTA), COM LEITURA EM 
MONITOR PORTATIL SEM NECESSIDADE 
DE CHIP OU CODIGO DE CALIBRACAO A 

CADA LOTE. TEMPO DE LEITURA MAXIMA 
EM 15 SEGUNDOS. AS TIRAS DEVEM SER 
EMBALADS EM CAIXAS CONTENDO 25 OU 
50 UNIDADES. A EMBALAGEM DE 
ACONDICIONAMENTO DAS TIRAS DEVE 
TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO 
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DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO 
DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO 
NO MINISTERIO DA SAUDE. O PRAZO DE 
VALIDADE MINIMO DAS TIRAS DEVE SER 
DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA 
DAS TIRAS NO ALMOXARIFADO DA 
PREFEITURA. APOS A ABERTURA DO 

FRASCO A VALIDADE DAS TIRAS DEVERA 
PERMANECER ATE A DATA DE VALIDADE 
IMPRESSO NO FRASCO E EMBALAGEM. A 
EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE 

A FORNECER EM REGIME DE COMODATO 
MONITORES DE GLICEMIA NOVOS 

ACOMPANHADOS DE MANUAL, 
SUBSTITUIR CASO NECESSARIO OS 
MONITORES QUE APRESENTAREM 
DEFEITOS, FICANDO RESPONSAVEL POR 
TREINAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA 
SAUDE, BEM COMO, PELA MANUTENCAO E 
ASSISTENCIA TECNICA DOS MONITORES, 

SE NECESSARIO. CAPACIDADE MINIMA 
DE MEMORIA DO MONITOR 350 TESTES. 
CASO AS TIRAS SEJAM COMPATIVEIS 
COM O GLICOSIMETRO JA EXISTENTE NA 
SECRETARIA DA SAUDE E DECLARADO 
PELA MESMA, PODERA SE NEGOCIAR 
SOMENTE A ENTREGA DE NOVOS 

GLICOSIMETROS PARA SUBSTITUICAO, E 

NOVOS CADASTROS DE PACIENTES. O 
MONITOR DE GLICEMIA DEVE POSSUIR 
REGISTRO NA ANVISA. AS TIRAS 
REAGENTES DEVEM SER COMPATIVEIS 
COM O MONITOR DE GLICEMIA 

FORNECIDO. NO MOMENTO DA ENTREGA 
DEVERA SER ENTREGUE CERTIFICADO DE 
BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. A 
QUANTIDADE DE MONITORES A SER 
FORNECIDA SERA DE APROXIMADAMENTE 
1.000 UNIDADES. A EMPRESA 
VENCEDORA DEVERA ENTREGAR COMO 

BONIFICACAO 200 BATERIAS E 10 
SOLUCAO CONTROLE COMPATIVEIS COM 
O APARELHO DE GLICEMIA CONFORME 
NECESSIDADE. 

 

C) – CLÁUSULA III – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as 

demais cláusulas e condições não atingidas pelo presente Edital modificativo. 

 

 

Quatá, 27 de junho de 2023. 

 

 

 

 

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO 

PREFEITO MUNICIPAL 


